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Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach dziafajac na podstawie:
— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59 z pézn. zm.),
— art. 12 ust. 4 i art. 12a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U, z 2020 r. poz. 2028);
— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U,
z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 grudnia 2020 r.(data wptywu 02 grudnia 2020 r.) znak: L.dz.
4342/2020/LAB Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z 0.0. Mokra Prawa 30,
96-100 Skierniewice w sprawie zatwierdzenia systemu jakosci Laboratorium zakladowego do
badar wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Zatwierdza system jakofci Laboratorium Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji
»WOD-KAN” Sp. z o0.0. 96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30 do prowadzenia badai
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w zakresie metod dla nast¢pujgcych
parametréw:

Lp. paraml:::'l;::sjlrminik Norma / Instrukeja badawcza | Zakros stosowania metody
1. | Metnoss Ut e 0,1-20NTU
Barwa Aplikacja HACH 8025 5-70 mg /1 (Pt)
3. | OdezynpH PN-EN ISO 10523:2012 4,0-10,0 pH
4. | Trzemodnodt slektryczna | PNEN27888:1999 10:5000 pS/em
5. | Mangan Aplikacja HACH 8149 10-500 pg/l
6. | Zelazo ogélne Aplikacja HACH 8008 | 50-2500 g/l |
7. Jon amonowy Aplikacja HACH 8038 0,05-5,00 mg/1 |




Badany |
parametr/wskagnil Norma / Instrukcja badawcza | Zakres stosowania metody

8. Azotany ‘Aplikacia HACH 10049 2,0-100 mg/l

9. Azotany PN-82C-04576-08 2,0- 100 mg/1

10. | Azotyny Aplikacja HACH 8507 0,01-1,50 mg/T"
Utlenialno$é : :

_11. | zkMro, PN-EN ISO 8467:2001 1-20 mg/l

12. | Siarczany Aplikacja HACH 8051 10-300 mg/l

13. | Chlorki PN-EN IS0 9297:1994 10-300 mg/1

14, | Chlorki Aplikacja HACH 8113 10-300 mg/l
Obecnoéé i liczba

15. | enterokokéw (paciorkowcdw PN-EN ISO 7899-2: 2004 ilo§é j.tk. w 100 ml wody
katowych

' Obecnosé i liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1: 2014- o e

16. grupy coli 12+A 1:2017-04 ilos¢ j.t.k. w 100 ml wody
Obecnoét i liczba PN-EN ISO 9308-1: 2014- o ek

17| Escherichia coli 12+A1:2017-04 ilogé jk. w 100 ml wody
Ogo6lna liczba

_18. | mikroorganizméw na agarze PN-EN ISO 6222 :2004 ilo$é j.t.k. w 1 ml wody

' W (2242)°C po (68+4}h - - ) ' ' S
Ogblna liczba
mikroorganizméw na agarze . o g

19. W (3642)°C po (444)h PN-EN ISO 6222 :2004 ilosé j.t.k. w 1 ml wody

Zatwierdzenie obowigzuje przez okres 1 (jednego) roku.

UZASADNIENIE

W dniu 02 grudnia 2020 r. do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(dalej PPIS) w Skierniewicach wplyngt wniosek z dnia 01 grudnia 2020 r. znak: L.dz.
4342/2020/LAB Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.0. (dalej ZWiK
»WOD-KAN”) Mokra Prawa 30, w sprawie zatwierdzenia systemu jakosci Laboratorium
zakladowego do badafi wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wymaganie posiadania
powyzszego zatwierdzenia wynika z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o0 zbiorowym
zaopatrzenju w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (dalej: u.z.z.w.z.0..), ktéry
stanowi, iz badanie pobranych prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi moga
wykonywaé laboratoria Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
o udokumentowanym systemie jakodci prowadzonych badafi wody, zatwierdzonym przez
Pafistwows Inspekcje Sanitarng.

Z uwagi na obecng sytuacj¢ epidemiologiczng kraju, wystgpienie stanu epidemii w toku
rozpatrywanego wniosku PPIS w Skierniewicach odstgpit od przeprowadzenia biezgcej
kontroli, odwolujgc si¢ do ustalei z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez pracownikéw



Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej w Skierniewicach w dniu 21.12.2018 r., przedmiotowego
laboratorium w zakresie zgodnosci systemu jakosci prowadzonych badan, w szczegdlnosci
parametrow zgloszonych we wniosku, z zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC-17025. Wyniki
kontroli niezakwestionowane przez strone zawarto w protokole kontroli z dnia 02.01.2019 r.,
Nr HS/89/32/18. Kontrolg przeprowadzono zgodnie z warunkami przeprowadzania takiej
kontroli okreslonymi w § 9 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)

Ponadto w dniu 18.12.2020 r. dokonano oceny przesianej w-dniu 02 grudnia br. przez
Laboratorium ,,WOD-KAN” dokumentacji na podstawie, ktérej stwierdzono spelnienie
niezb¢dnych wymagati do zatwierdzenia Laboratorium.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 u.z.z.w.z.0.§. udokumentowany system jako$ci prowadzonych
badati wody, o ktérym mowa w art. 12 ust. 4, powinien byé zgodny z wymaganiami zawartymi
w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/TEC-17025.

Zaklad Wodociggébw i Kanalizacji ,,WOD-KAN” posiada w swojej strukturze
wyodrebnione Laboratorium zaktadowe. Zaklad posiada wdrozony system zarzadzania jakoscig
wg ISO 9001:2015 potwierdzony Certyfikatem Nr 1210033104 TMS z dnia 22.11.2017 wazny
do21.11.2023 r.

System zarzadzania jakoscig opisany zostal w Ksiedze Jakosci wyd. IV z 30.06.2017 1.
oraz towarzyszacej dokumentacji np. Instrukcja Nr I wyd. I z 28.10.2014 Nadz6r nad jakoscig
badafi, Instrukcja Nr 1B wyd. VI z 17.11.2017 Pobieranie prébek do badafi
mikrobiologicznych, Instrukcja Nr 1A wyd. V z 13.10.2017 Pobieranie prébek analitycznych.

Badania pobranych prébek wody do spozycia przez ludzi wykonywane sa w oparciu
o Polskie Normy lub instrukcje opracowane na podstawie testéw producenta. Instrukcje
badawcze sq dokumentami ogélnymi z zalaczonymi opisami testéw. Na etapie wdrazania
metod badaf chemicznych i fizycznych scharakteryzowano parametry miedzy innymi granice
wykrywalnoéci, granice oznaczalnosci, precyzje 1 poprawnosé. W -protokole z kontroli
stwierdza sig, ze w ocenianym obszarze laboratorium posiada wlasciwe i kompletne
wyposazenie do realizacji badafh okreSlonych we wnioskowanym obszarze badat.
Z przestanych dokumentéw wynika, ze Laboratorium prowadzi nadzér nad wyposazeniem
pomiarowo-badawczym w zakresie konserwacji, przegladéw, napraw oraz wzorcowania
i sprawdzania z czgstotliwoscig okre§long w systemie zarzgdzania laboratorium. Laboratorium
dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi do prowadzenia badafi i pomiaréw. Tam
gdzie jest to niezbedne warunki Srodowiskowe sg monitorowane. Utrzymywane sg stosowne
zapisy z prowadzonych czynnosci. Wobec powyzszego wymagania zawarte w aktualnym
wydaniu normy PN-EN ISO/IEC-17025 mozna uznaé za speinione.

Zgodnie z art. 12a. ust. 2 u.z.z.w.z.0.§. zatwierdzenie o ktérym mowa w art, 12 ust. 4,
Jest dokonywane kazdego roku przez wlasciwego pafistwowego powiatowego lub pafistwowego
granicznego inspektora sanitarnego na podstawie:

1) zaswiadczenia potwierdzajgcego przeszkolenic przez organy Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej oséb pobierajgcych prébki wody do badan albo certyfikatu laboratorium
w zakresie pobierania probek wody;

2) wykazu badaf prowadzonych przez laboratorium, charakterystyki metod badawczych
oraz dokumentacji potwierdzajgcej poprawnos$é badan, o ktérych mowa w ust. 3;

3) zestawienia wynikéw i oceny badan bieglosci wykonanych nie péiniej niz dwa lata
od dnia wystgpienia o zatwierdzenie.

Dokumentacja przedstawiona we wniosku przez strone, wyniki przeprowadzonej
w 2018 r. kontroli oraz biezgcej oceny w stosunku do parametréw wymienionych w sentencji
$wiadczg, iz zostaly spelnione powyzsze wymagania:



1) przedstawiono zaswiadczenia o przeszkoleniu przez pracownikéw Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach 13 pracownikéw ZWiK ,,WOD-KAN”
pobierajgcych prébki wody do badan,

2) przedstawiono wykaz wnioskowanych badan prowadzonych przez laboratorium,

charakterystyki metod badawczych oraz dokumentacje potwierdzajacej poprawnosé
badan, o ktérych mowa w pkt 3;

3) przedstawiono zestawienia wynikéw i oceny badar biegloéci wykonanych nie péZniej niz

dwa lata od dnia wystgpienia o zatwierdzenie; Laboratorium uczestniczylo w tym okresie

w nastepujgcych programach badad bieglosei (t.j. PT/ILC):
» Eurofins OBiKS$ Polska sp. z 0.0.- program SILESIALAB PT /1/2020 - II runda

w zakresie badan fizykochemicznych wody do spozycia laboratorium dla wszystkich
badanych parametréw (odczynu, chlorkéw, siarczanéw, azotu azotanowego, azotu
azotynowego, azotu amonowego, indeksu nadmanganianowego i azotynéw) uzyskano
wyniki zadawalajgce.

Gdarfiska Fundacja Wody- program QUALICON 2020 - II runda w. zakresie badarl
fizykochemicznych wody do spozycia gdzie dla badanych wskaZnikéw otrzymano
wyniki zadawalajgce tj.. barwa, metnoéé, P.E.W, chlorki, azotany, azotyny, jon
amonowy, mangan i zelazo ogélne.

LGC- program QWAS 2020 w zakresie oznaczeri ogélnej liczby w 22°C , ogélnej
liczby w 37°C, E. coli, grupy coli i enterokokéw uzyskano wyniki zadowalajgce.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci PPIS w Skierniewicach orzekt jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Lédzkiego Padstwowego

Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wodna 40, 90-046 Lo6dZ, za podrednictwem
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach ul. Pitsudskiego 33, 96-
100 Skierniewice w terminie 14 dni od dorgczenia decyzji.

W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa

do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjq. Z dniem
doreczema organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu s:e; prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron pustgpowama decyzja staJe si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, 2e podlega wy'konﬂn;u i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia do
wojewddzkiego sadu administracyjnégo.

1.

strona

2. aa

Zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546
z péin. zm.} od niniejszej decyzji wnioskodawca unidcit
w dniu 25.11.2020 r. oplate skarbowa w wysokoséci 10
zt (stownie dziesigé zlotych). Potwierdzenie dokonania
operagji w aktach sprawy.
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